
 

Toruń, dn. 21 grudnia 2020 r. 
 
 
L.dz. SSM.DZP.200.178.2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego 
użytku do Pracowni Hemodynamicznej. 
 
 
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 10.12.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. 
M. Kopernika w Toruniu informuje zmianie udzielonej na nie odpowiedzi w dniu 17.12.2020 r. 
 
Pytania 
Pytanie 1 do pakietu 1 pozycja 3 
Ze względu na możliwość zaoferowania wysokiej jakości y konektora, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 
3 i stworzenie osobnego zadania na y konektor. 
Posiadamy w ofercie y konektor w wyjątkowo atrakcyjnej cenie , wersja push click z denem, pracujący w 3 pozycjach: 
otwarta, półotwarta , zamknięta. 
Poniżej zdjęcie proponowanego produktu: 

 
Odpowiedź na pytania 
Zgonie z siwz. 
 
 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: 
1) w załączniku nr 1 do siwz, w zadaniu nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 
 

ZADANIE NR 1 - DROBNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY I 

Lp. NAZWA JM. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

PRODUCENT/ 
NAZWA 

HANDLOWA/ 
PODAĆ 

WSZYSTKIE NR 
KATALOGOWE  

PODAĆ 
NAJMNIEJSZE 
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

1 
RAMPY DWUDROŻNE: rotowalne i szczelne 
połączenie z cewnikiem, ciśnienie wymagane 
minimum 1200PSI 

SZT. 2000          

2 
RAMPY TRÓJDROŻNE:  rotowalne i szczelne 
połączenie z cewnikiem, ciśnienie wymagane 
minimum 1200PSI 

SZT. 200       

4 
PRZEDŁUŻACZ WYSOKOCIŚNIENIOWY:  łącznik 
wysokociśnieniowy 150cm 

SZT. 50       

5 TORQUERY – ROTATORY SZT. 300          

6 

PROWADNIKI NACZYNIOWE KRÓTKIE:  średnica 
0,032''-0,038'', długość 145-150cm, pokrycie 
substancją ułatwiającą manewrowanie, 
zakończenie typu ''J'' i proste 

SZT. 200       

7 

PROWADNIKI NACZYNIOWE: średnica 0,032''-
0,038”, długość 180-200cm, pokrycie substancją 
ułatwiającą manewrowanie, zakończenie typu 
''J'' 

SZT. 2000       

8 

PROWADNIKI NACZYNIOWE DŁUGIE:  średnica 
0,032”-0,038”, długość 260-270cm, pokrycie 
substancją ułatwiającą manewrowanie, 
zakończenie typu ”J” 

SZT. 100       

9 IGŁY PROSTE 18Gax70mm  SZT. 70       

10 

KATETER WIEŃCOWY DO ANGIOPLASTYKI 
BALONOWEJ:  materiał balonu Nylon. Średnice 
balonu: 0,70;  0,80;  0,90; 1,00-4,00 mm co 0,25 
mm. Długości balonu 10-40 mm co 5 mm (dla 
rozmiarów 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 zakres 10-
30mm). Ciśnienie nominalne 8 atm. RBP 10 
atm. Profil przejścia 0,025”. Profil wejścia 

SZT. 10       



 

balonu: 0,016” - dla średnicy 0,70-1,00; 0,17” - 
dla pozostałych. Średnica strony proksymalnej 
1,8 F. Średnica strony dystalnej 2,5 F. 

11 

KOSZULKI NACZYNIOWE KRÓTKIE 11CM 6-8F DO 
WPROWADZANIA PRZEZ DOSTĘP UDOWY.  
Kaniula odporna na załamania i skręcenia; 
atraumatyczne, gładkie przejście między 
koszulką a poszerzaczem, szczelny zawór 
umożliwiający swobodne przechodzenie 
cewników.   

SZT. 200       

12 

KOSZULKI NACZYNIOWE DŁUGIE 22-25CM 6-8F 
DO WPROWADZANIA PRZEZ DOSTĘP UDOWY.  
Wymagane parametry techniczne: kaniula 
odporna na załamania i skręcenia; 
atraumatyczne, gładkie przejście między 
koszulką a poszerzaczem, szczelny zawór 
umożliwiający swobodne przechodzenie 
cewników 

SZT. 190       

 Ogółem:         

 

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
 

ZADANIE NR 1 - DROBNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY 

Lp. NAZWA JM. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

PRODUCENT/ 
NAZWA 

HANDLOWA/ 
PODAĆ 

WSZYSTKIE NR 
KATALOGOWE  

PODAĆ 
NAJMNIEJSZE 
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

1 
RAMPY DWUDROŻNE: rotowalne i szczelne połączenie z 
cewnikiem, ciśnienie wymagane minimum 1200PSI 

SZT. 2000          

2 
RAMPY TRÓJDROŻNE:  rotowalne i szczelne połączenie z 
cewnikiem, ciśnienie wymagane minimum 1200PSI 

SZT. 200       

3 

Y-CONEKTOR (Y-ADAPTER):  rotowalna końcówka, zastawka 
gwintowana typu on/off umozliwiająca regulację średnicy 
oraz całkowite zamknięcie za pomocą suwaka „ON/OFF” 
Wersja z wężykiem i bez wężyka 

SZT. 2400       

4 
PRZEDŁUŻACZ WYSOKOCIŚNIENIOWY:  łącznik 
wysokociśnieniowy 150cm 

SZT. 50       

5 TORQUERY – ROTATORY SZT. 300          

6 
PROWADNIKI NACZYNIOWE KRÓTKIE:  średnica 0,032''-
0,038'', długość 145-150cm, pokrycie substancją ułatwiającą 
manewrowanie, zakończenie typu ''J'' i proste 

SZT. 200       

7 
PROWADNIKI NACZYNIOWE: średnica 0,032''-0,038”, długość 
180-200cm, pokrycie substancją ułatwiającą manewrowanie, 
zakończenie typu ''J'' 

SZT. 2000       

8 
PROWADNIKI NACZYNIOWE DŁUGIE:  średnica 0,032”-
0,038”, długość 260-270cm, pokrycie substancją ułatwiającą 
manewrowanie, zakończenie typu ”J” 

SZT. 100       

9 IGŁY PROSTE 18Gax70mm  SZT. 70       

10 

KATETER WIEŃCOWY DO ANGIOPLASTYKI BALONOWEJ:  
materiał balonu Nylon. Średnice balonu: 0,70;  0,80;  0,90; 
1,00-4,00 mm co 0,25 mm. Długości balonu 10-40 mm co 5 
mm (dla rozmiarów 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 zakres 10-30mm). 
Ciśnienie nominalne 8 atm. RBP 10 atm. Profil przejścia 
0,025”. Profil wejścia balonu: 0,016” - dla średnicy 0,70-1,00; 
0,17” - dla pozostałych. Średnica strony proksymalnej 1,8 F. 
Średnica strony dystalnej 2,5 F. 

SZT. 10       

11 

KOSZULKI NACZYNIOWE KRÓTKIE 11CM 6-8F DO 
WPROWADZANIA PRZEZ DOSTĘP UDOWY.  
Kaniula odporna na załamania i skręcenia; atraumatyczne, 
gładkie przejście między koszulką a poszerzaczem, szczelny 
zawór umożliwiający swobodne przechodzenie cewników.   

SZT. 200       

12 

KOSZULKI NACZYNIOWE DŁUGIE 22-25CM 6-8F DO 
WPROWADZANIA PRZEZ DOSTĘP UDOWY.  
Wymagane parametry techniczne: kaniula odporna na 
załamania i skręcenia; atraumatyczne, gładkie przejście 
między koszulką a poszerzaczem, szczelny zawór 
umożliwiający swobodne przechodzenie cewników 

SZT. 190       

 Ogółem:         

 
 

”. 

2) w załączniku nr 1 do siwz, wykreśla wprowadzony zapis o następującej treści: „ 
ZADANIE NR 18 - DROBNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY II 



 

Lp. NAZWA JM. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

PRODUCENT/ 
NAZWA 

HANDLOWA/ 
PODAĆ 

WSZYSTKIE NR 
KATALOGOWE  

PODAĆ 
NAJMNIEJSZE 
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

3 

Y-CONEKTOR (Y-ADAPTER):  rotowalna 
końcówka, zastawka gwintowana typu on/off 
umozliwiająca regulację średnicy oraz całkowite 
zamknięcie za pomocą suwaka „ON/OFF” 
Wersja z wężykiem i bez wężyka 
Lub 
Y-KONEKTOR, wersja push click z denem, 
pracujący w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, 
zamknięta 

SZT. 2400       

” 
3) w Części III – Opis przedmiotu zamówienia, w ustępie 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej z podziałem na 
zadania: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej z podziałem 
na zadania: 
Zadanie nr 1 – Drobny sprzęt diagnostyczny I, 
Zadanie nr 2 – Sprzęt do angioplastyki w ostrych zespołach wieńcowych i restenozie, 
Zadanie nr 3 – Sprzęt do angiografii w stabilnej chorobie wieńcowej, 
Zadanie nr 4 – Sprzęt do angioplastyki w krętych naczyniach wieńcowych, 
Zadanie nr 5 – Sprzęt do angioplastyki zmian złożonych, zwapniałych oraz dużych naczyń, 
Zadanie nr 6 – Sprzęt do koronarografii angioplastyki przewlekłych niedrożności tętnic oraz angioplastyki wieńcowej u 
chorych z niewydolnością serca (w tym z EF25%), 
Zadanie nr 7 – Sprzęt do koronarografii i angioplastyki w nietypowej anatomii tętnic wieńcowych, 
Zadanie nr 8 – Sprzęt do obrazowania oraz pomiarów czynnościowych w tętnicach wieńcowych,  
Zadanie nr 9 – Cewniki przedłużające, 
Zadanie nr 10 – Trombektomy, 
Zadanie nr 11 – Prowadniki hydrofilne, 
Zadanie nr 12 – Pętla do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych i jam serca, 
Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe, 
Zadanie nr 14 – Stenty DES, 
Zadanie nr 15 – Cewnik balonowy do kontrapulsacji 
Zadanie nr 16 – Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku, 
Zadanie nr 17 – Pompy inflacyjne, 
Zadanie nr 18 – Drobny sprzęt diagnostyczny II. 

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
Zadanie nr 1 – Drobny sprzęt diagnostyczny, 
Zadanie nr 2 – Sprzęt do angioplastyki w ostrych zespołach wieńcowych i restenozie, 
Zadanie nr 3 – Sprzęt do angiografii w stabilnej chorobie wieńcowej, 
Zadanie nr 4 – Sprzęt do angioplastyki w krętych naczyniach wieńcowych, 
Zadanie nr 5 – Sprzęt do angioplastyki zmian złożonych, zwapniałych oraz dużych naczyń, 
Zadanie nr 6 – Sprzęt do koronarografii angioplastyki przewlekłych niedrożności tętnic oraz angioplastyki wieńcowej u 
chorych z niewydolnością serca (w tym z EF25%), 
Zadanie nr 7 – Sprzęt do koronarografii i angioplastyki w nietypowej anatomii tętnic wieńcowych, 
Zadanie nr 8 – Sprzęt do obrazowania oraz pomiarów czynnościowych w tętnicach wieńcowych,  
Zadanie nr 9 – Cewniki przedłużające, 
Zadanie nr 10 – Trombektomy, 
Zadanie nr 11 – Prowadniki hydrofilne, 
Zadanie nr 12 – Pętla do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych i jam serca, 
Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe, 
Zadanie nr 14 – Stenty DES, 
Zadanie nr 15 – Cewnik balonowy do kontrapulsacji 
Zadanie nr 16 – Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku, 
Zadanie nr 17 – Pompy inflacyjne.” 
 
4) w Części VIII. Wymagania dotyczące wadium, w ustępie 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
1. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:   



 

Zadanie nr 1 –   3909,00 zł, 
Zadanie nr 2 –   3860,00 zł, 
Zadanie nr 3 –   9230,00 zł, 
Zadanie nr 4 – 10137,00 zł, 
Zadanie nr 5 – 14820,00 zł, 
Zadanie nr 6 – 12582,00 zł, 
Zadanie nr 7 – 9027,000 zł, 
Zadanie nr 8 –   6141,00 zł, 
Zadanie nr 9 –     376,00 zł, 
Zadanie nr 10 –     62,00 zł, 
Zadanie nr 11 –   912,00 zł, 
Zadanie nr 12 –   234,00 zł, 
Zadanie nr 13 –   465,00 zł, 
Zadanie nr 14 – 1980,00 zł, 
Zadanie nr 15 –   207,00 zł, 
Zadanie nr 16 – 1046,00 zł, 
Zadanie nr 17 – 1271,00 zł. 
Zadanie nr 18 – 1500,00 zł „ 

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
1. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:   
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
Zadanie nr 1 –   3909,00 zł, 
Zadanie nr 2 –   3860,00 zł, 
Zadanie nr 3 –   9230,00 zł, 
Zadanie nr 4 – 10137,00 zł, 
Zadanie nr 5 – 14820,00 zł, 
Zadanie nr 6 – 12582,00 zł, 
Zadanie nr 7 – 9027,000 zł, 
Zadanie nr 8 –   6141,00 zł, 
Zadanie nr 9 –     376,00 zł, 
Zadanie nr 10 –     62,00 zł, 
Zadanie nr 11 –   912,00 zł, 
Zadanie nr 12 –   234,00 zł, 
Zadanie nr 13 –   465,00 zł, 
Zadanie nr 14 – 1980,00 zł, 
Zadanie nr 15 –   207,00 zł, 
Zadanie nr 16 – 1046,00 zł, 
Zadanie nr 17 – 1271,00 zł. 
 
5) w Części XII Opis sposobu obliczenia ceny, w ustępie 6 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 
6. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):  
1) Obliczenie wartości oferty brutto dla zadania nr: 1,2,3,4,5,6,7,8: 
Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: 
a) cena jedn. netto x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT 
b) Wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych. 
2) Obliczenie wartości oferty brutto dla zadania nr: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18: 
a) cena jedn. netto x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT 

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
6. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):  
1) Obliczenie wartości oferty brutto dla zadania nr: 1,2,3,4,5,6,7,8: 
Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: 
a) cena jedn. netto x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT 
b) Wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych. 
2) Obliczenie wartości oferty brutto dla zadania nr: 9,10,11,12,13,14,15,16,17: 
a) cena jedn. netto x ilość szt. = wartość netto + należny podatek VAT 
 
6) w Części XI Miejsce oraz termin składania ofert w ustępie 1 i ustępie 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ssmtorun/ 



 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu 
UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć do dnia 7 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  
pok. nr 109 – Dział Zamówień Publicznych dnia 7 stycznia 2021 r.  o godz. 11:00 

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ssmtorun/ 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu 
UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego. 
Ofertę należy złożyć do dnia 5 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  
pok. nr 109 – Dział Zamówień Publicznych dnia 5 stycznia 2021 r.  o godz. 11:00 
 
7) W części XVIII Opis części zamówienia wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych w ramach zadań 1-18”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 
następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach zadań 1-17.”. 
 
8) w załączniku nr 2, ISTOTNE WARUNKI UMOWY wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: – dotyczy zadań nr: 
1,6,7,11,13,16,18”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ – dotyczy zadań nr: 
1,6,7,11,13,16,17,17.”. 
 
 
Pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 21.12.2020 r. zmodyfikowana odpowiedź na pytanie i modyfikacja siwz zamieszczono na stronie internetowej 
www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

