
Toruń, dnia 21.01.2021 r. 
 
 
SSM.DZP.200.269.2020 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
zestawów do pomiaru rzutu serca Picco. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 

sposób, że: 
 
1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści:”  
   

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: 
producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe 

Podać 
najmniejsze 
opakowanie 
zbiorcze 

1. 

ZESTAW DO POMIARU RZUTU 
SERCA PICCO: TĘTNICA UDOWA 
DŁ. UŻYTECZNA 20 CM, 
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 5 F, 
PRZYSTOSOWANY DO POMIARU 
CIŚNIENIA KRWI METODĄ 
KRWAWĄ, POSIADAJĄCY 
CZUJNIK TERMICZNY. ZESTAW 
ZAWIERA METALOWĄ, NIE 
ODKSZTAŁCAJĄCĄ SIĘ 
PROWADNICĘ WYKONANĄ Z 
NITINOLU, ROZSZERZAŁO ORAZ 
DWIE IGŁY (DO WYBORU) 
UMOŻLIWIAJĄCĄ KANIULACJĘ 
NACZYNIA METODĄ 
SELDINGERA, ZŁĄCZE LUER 
WYKONANE Z TROGAMIDU, 
MATERIAŁU ODPORNEGO NA 
DZIAŁANIE ŚRODKÓW 
ODKAŻAJĄCYCH, 
PRZETWORNIK DO POMIARU 
CIŚNIENIA METODĄ KRWAWĄ, 
ZAWIERAJĄCY W STANDARDZIE 
ZESTAW PŁUCZĄCY LINIĘ 
TĘTNICZĄ, DŁ. 150 CM 
PRZYSTOSOWANY DO POMIARU 
CIŚNIENIA TĘTNICZEGO 
OZNAKOWANY CZERWONYM 
ZNACZNIKIEM Z KRANIKIEM 
TRÓJDROŻNYM , 
PRZEPŁYWOWY CZUJNIK 
TERMICZNY, PRZYSTOSOWANY 
DO UŻYCIA PŁYNÓW O 
TEMPERATURZE POKOJOWEJ 
ORAZ PŁYNÓW O BARDZO 
NISKIEJ TEMPERATURZE 
ZINTEGROWANY Z SENSOREM 
DETEKCJI PRZEPŁYWU I CZASU 
JEJ TRWANIA. CAŁOŚĆ W PEŁNI 
KOMPATYBILNA Z APARATEM 
PICCO2 PRODUKCJI PULSION 
MEDICAL SYSTEMS zestaw 31       

 

PRZETWORNIK DO POMIARU 
RZUTU SERCA: PRZETWORNIK 
DO POMIARU CIŚNIENIA 
METODĄ KRWAWĄ 

Szt. 4       



ZAWIERAJĄCY W STANDARDZIE 
PŁUCZĄCĄ LINIĘ TĘTNICZĄ, DŁ. 
150CM PRZYSTOSOWANY DO 
POMIARU CIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO OZNAKOWANY 
CZERWONYM ZNACZNIKIEM Z 
KRANIKIEM TRÓJDROŻNYM, 
PRZEPŁYWOWY CZUJNIK 
TERMICZNY, PRZYSTOSOWANY 
DO UŻYCIA PŁYNÓW O TEMP. 
POKOJOWEJ ORAZ PŁYNÓW O 
BARDZO NISKIEJ TEMP. 
ZINTEGROWANY Z SENSOREM 
DETEKCJI PRZEPŁYWU I CZASU 
JEJ TRWANIA. CAŁOŚĆ W PEŁNI 
KOMPATYBILNA Z APARATEM 
PICCO2 PRODUKCJI PULSION 
MEDICAL systems 

 Ogółem:         

 
Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w 

opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w 
opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową 
tabelę o następującej treści: „ 

 
L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 

jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: 
producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe 

Podać 
najmniejsze 
opakowanie 
zbiorcze 

1. 

ZESTAW DO POMIARU RZUTU 
SERCA PICCO: TĘTNICA UDOWA 
DŁ. UŻYTECZNA 20 CM, 
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 5 F, 
PRZYSTOSOWANY DO POMIARU 
CIŚNIENIA KRWI METODĄ 
KRWAWĄ, POSIADAJĄCY 
CZUJNIK TERMICZNY. ZESTAW 
ZAWIERA METALOWĄ, NIE 
ODKSZTAŁCAJĄCĄ SIĘ 
PROWADNICĘ WYKONANĄ Z 
NITINOLU, ROZSZERZAŁO ORAZ 
DWIE IGŁY (DO WYBORU) 
UMOŻLIWIAJĄCĄ KANIULACJĘ 
NACZYNIA METODĄ 
SELDINGERA, ZŁĄCZE LUER 
WYKONANE Z TROGAMIDU, 
MATERIAŁU ODPORNEGO NA 
DZIAŁANIE ŚRODKÓW 
ODKAŻAJĄCYCH, 
PRZETWORNIK DO POMIARU 
CIŚNIENIA METODĄ KRWAWĄ, 
ZAWIERAJĄCY W STANDARDZIE 
ZESTAW PŁUCZĄCY LINIĘ 
TĘTNICZĄ, DŁ. 150 CM 
PRZYSTOSOWANY DO POMIARU 
CIŚNIENIA TĘTNICZEGO 
OZNAKOWANY CZERWONYM 
ZNACZNIKIEM Z KRANIKIEM 
TRÓJDROŻNYM , 
PRZEPŁYWOWY CZUJNIK 
TERMICZNY, PRZYSTOSOWANY 
DO UŻYCIA PŁYNÓW O 

zestaw 118       



TEMPERATURZE POKOJOWEJ 
ORAZ PŁYNÓW O BARDZO 
NISKIEJ TEMPERATURZE 
ZINTEGROWANY Z SENSOREM 
DETEKCJI PRZEPŁYWU I CZASU 
JEJ TRWANIA. CAŁOŚĆ W PEŁNI 
KOMPATYBILNA Z APARATEM 
PICCO2 PRODUKCJI PULSION 
MEDICAL SYSTEMS 

 

PRZETWORNIK DO POMIARU 
RZUTU SERCA: PRZETWORNIK 
DO POMIARU CIŚNIENIA 
METODĄ KRWAWĄ 
ZAWIERAJĄCY W STANDARDZIE 
PŁUCZĄCĄ LINIĘ TĘTNICZĄ, DŁ. 
150CM PRZYSTOSOWANY DO 
POMIARU CIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO OZNAKOWANY 
CZERWONYM ZNACZNIKIEM Z 
KRANIKIEM TRÓJDROŻNYM, 
PRZEPŁYWOWY CZUJNIK 
TERMICZNY, PRZYSTOSOWANY 
DO UŻYCIA PŁYNÓW O TEMP. 
POKOJOWEJ ORAZ PŁYNÓW O 
BARDZO NISKIEJ TEMP. 
ZINTEGROWANY Z SENSOREM 
DETEKCJI PRZEPŁYWU I CZASU 
JEJ TRWANIA. CAŁOŚĆ W PEŁNI 
KOMPATYBILNA Z APARATEM 
PICCO2 PRODUKCJI PULSION 
MEDICAL systems Szt. 9       

 Ogółem:         

 
Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w 

opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w 
opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”, 
      
2) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. 
Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty 
złożone po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 
następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w 
Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. 
nr 009 – kancelaria szpitala. 
11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.” 
 
3) W Części 17 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 
115.”a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych 
ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 
115.” 
 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
21.01.2021 r. modyfikację siwz zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


