
Toruń, dn. 11 sierpnia 2021 r. 
 
 
L.dz. SSM.DZP.200.89.2021 
 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (wariant I) na dostawę 
systemu do kontrolowanej zbiórki stolca. 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.07.2021 r. pytaniami do swz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie 
odpowiedzi. 
 
Pytanie 
Pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca 
wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej 
długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; 
port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także 
doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w 
miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki 
stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane 
linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę 
z absorbentem cieczy? 
Odpowiedź na pytanie 
Zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie 
Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki 
stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia 
część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem 
węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  
balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z 
filtrem węglowym i absorbentem cieczy? 
Odpowiedź na pytanie 
Zgodnie ze SWZ. 
 
Pozostałe warunki zgodne z SWZ. 
 

 

 

 

 

Dnia 11/08/2021 odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl  

http://www.med.torun.pl/

