Torun, dnia 1.03.2022 r.
SSM.DZP.200.10.2022

Dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe staplerow.

W zwiagzku ze skierowanymi przez Wykonawce w dniu 22.02.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich tresci i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Poz. 1

Czy Zamawiajacy, na zasadzie rownowaznosci, dopusci jednorazowg rgkojes¢ staplera endoskopowego z
artykulacjg w tadunku, umozliwiajaca zgigcie ramienia w zakresie 45 stopni non-stop w obie strony. Dzwignia
umozliwiajaca obstuge zgiecia na gorze staplera. Rekojes¢ uniwersalna przeznaczona do tfadunkow
wykonujacych zespolenie o dtugosci 30, 45 1 60 mm, posiadajaca jedng dzwigni¢ zamykajaco-spustowa,
dhugos$¢ trzonu 6, 16 lub 26 cm (z tadunkiem odpowiednio: 16,5, 26,5 lub 36,5 cm), do wyboru przez
Zamawiajacego na etapie skladania zamowienia?

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Poz. 2

Czy Zamawiajacy, na zasadzie rownowaznosci, dopusci jednorazowy tadunek liniowy w kolorze zielonym do
staplera endoskopowego, 60 mm, mocowany do trzonu staplera, fadunek dla tkanki grubej, wyposazony w
zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokosci 4,8mm, po zamkni¢ciu 2,0 mm?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Poz. 3

Czy Zamawiajacy, na zasadzie rownowaznosci, dopusci zestaw do przednich resekeji, sktadajacy si¢ z:

- jednorazowego staplera zamykajaco-tngcego z prosta glowka, posiadajacego jedng dzwigni¢ zamykajgco-
spustowa, dlugos¢ linii cigcia 40 mm, stapler umozliwiajgcy o$miokrotne wystrzelenie tadunku podczas jednego
zabiegu, zawierajacy tadunek do tkanki grubej (zielony 2 mm)

- jednorazowego staplera okreznego, wygietego, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowana wysokoscig
zamknigcia zszywki, rozmiar 26 mm, wysoko$¢ otwartej zszywki 4,8 mm, rozmiar 29 mm, wysoko$¢ otwartej
zszywki 4,8 mm, rozmiar 32 mm, wysokos$¢ otwartej zszywki 5,0 mm?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 4

Poz. 4

Czy Zamawiajacy, na zasadzie rownowaznosci, dopusci jednorazowy stapler zamykajaco-tnacy z prostg glowka,
posiadajacy jedng dzwigni¢ zamykajaco-spustows, dhlugo$¢ linii cigcia 40 mm, stapler umozliwiajacy
osmiokrotne wystrzelenie fadunku podczas jednego zabiegu, zawierajacy tadunek do tkanki grubej (zielony 2
mm). Do uzytku z poz. 1.5?

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Swz

Pytanie nr 5

Poz. 5

Czy Zamawiajacy, na zasadzie roéwnowaznosci, dopusci jednorazowy stapler okrezny, wygigcty,
z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowang wysokoS$cig zamknigcia zszywki w zakresie od 1,6 do 2,4mm,
wysoko$¢ zszywek dla rozmiaru 26 i 29 mm - 4,8 mm, 32 mm — 5,0 mm rozmiar 26, 29, 32 mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty antyposlizgowa gumowg powtoka. Do uzytku z poz. 1.4?

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamowien publicznych Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SWZ w taki
sposob, ze:



1) w Rozdziale 21 —,, Termin skladania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1. wykresla si¢ dotychczasowy
zapis o nastgpujacej tresci: ,,2 marca 2022 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykre§lonego zapisu wprowadza
nowy zapis o nastgpujace;j tresci: ,,7 marca 2022 r. o godz. 10:00”,

2) w Rozdziale 21 —,,Termin sktadania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykresla si¢ dotychczasowy zapis o
nastepujacej tresci: ,,2 marca 2022 r. do godz. 12:00”, a w miejsce wykreslonego zapisu wprowadza nowy zapis
o0 nastgpujacej tresci: ,,7 marca 2022 r. o godz. 12:00”,

3) w Rozdziale 22 —,Termin zwigzania ofertg”, wykres$la si¢ dotychczasowy zapis o nastgpujgcej tresci:
,»31.03.2022 r..”, a w miejsce wykreslonego zapisu wprowadza nowy zapis o nastepujacej tresci: ,,5.04.2022 r.”

Pozostate warunki siwz nie ulegajg zmianie.

Dnia 1.03.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikacje swz zamieszczono na stronie prowadzonego
postepowania www.med.torun.pl i miniPortalu.




