
 

Toruń, dn. 23 sierpnia 2022 r. 

 

 

L.dz. SSM.DZP.200.144.2022 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę 

regulatorów próżni. 

 

 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 22.08.2022 r. pytaniem do SWZ 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na 

nie odpowiedzi. 

 

Pytanie 

Poz. 1 i 2  

Czy Zamawiający dopuści regulatory próżni , które posiadają  pojemnik wielokrotnego użytku o 

pojemności 0,1 L ? 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający wymaga pojemnik o POJEMNOŚCI 0,1-0,5L 

 

 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dnia 23/08/2022 r. odpowiedzi na pytania do SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania 


