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L.dz. SSM.DZP.200.156.2022 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę 
cystoskopów. 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 06.09.2022 r. pytaniami do SWZ 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  treści i udzielonych 
na nie odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1  
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 11 ust. 
wzoru Umowy. Zamawiający w § 11 ust. 1 wskazał: 1/ za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu 
umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy, o której mowa w  § 6 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, 
W ocenie Wykonawcy zaproponowany sposób naliczania kar umownych od wartości całej 
umowy w przypadku, gdy dostawy realizowane są częściowo jest nieprawidłowy. Istnieje bowiem 
możliwość, że kary umowne naliczone za nieterminową dostawę danej części mogą w 
konsekwencji okazać się znacznie wyższe niż wartość danego zamówienia, a tym samym nie 
niewspółmierne do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji zamówienia.  
Kara naliczana od wartości całej umowy, stwarza dla Wykonawcy ryzyko, że w przypadku nawet 
niewielkiego przekroczenia terminu (np. 1 – 2 dni), nie będzie miał zysku z realizacji danej 
dostawy. Zatem przy pozostawieniu postanowień umowy w obecnym kształcie, każdy z 
wykonawców będzie musiał przewidzieć wyższe koszty na ryzyko związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, co przełoży się bezpośrednio na wyższe koszty Zamawiającego.  
KIO wielokrotnie zwracało uwagę na postanowienia umów, które naruszają zasady równości stron 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, m.in. w wyroku z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 
892/15, gdzie stwierdziła, że „ważną sferą zastosowania zasad współżycia społecznego, jako granicy 
swobody umów, jest problematyka tzw. słuszności (sprawiedliwości) kontraktowej, rozumianej 
jako równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści i 
ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Tak więc o 
naruszeniu reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy dysproporcja tych wartości 
jest rażąca. 
W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ tj.  zmianę § 11 
ust. 1 Wzoru umowy poprzez naliczanie kar umownych za nieterminową dostawę od wartości 
danej dostawy.  

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający nie realizuje zamówienia sukcesywnego, wobec czego nie ma podstaw do zmiany 
wysokości kary naliczanej od danej dostawy. Zamawiający zmniejszy wysokość kary umownej - 
patrz modyfikacja SWZ. 
 
 



Pytanie nr 2 
 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 
CYSTOSKOPY GIĘTKIE - CYSTOFIBEROSKOPY OPTYCZNE  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu jednorazowych cystoskopów 
giętkich wraz z platformą medyczną o następujących właściwościach: 
 
Skład jednego zestawu: 

 1 szt. platforma medyczna   
 100 szt. cystoskopów giętkich jednorazowego użytku  

 
Parametry cystoskopu giętkiego: 

 cystoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny  
 technologia video (kamera, źródło światła) 
 kierunek widzenia 0° 
 pole widzenia 120° 
 głębia ostrości 3-100 mm   
 oświetlenie LED 
 długość części roboczej  390 mm 
 średnica zewnętrzna 5,4 mm/ 16,2 fr 
 możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie  sekcją giętą części roboczej 
 zakres  regulacji: do góry 210°, do dołu 120°  
 kanał roboczy o średnicy 2,2 mm / 6,6Fr 
 średnica części roboczej 5,4 mm/ 16,2 Fr 
 możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy  
 chropowata powierzchnia rękojeści 
 produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów 
 produkt sterylizowany tlenkiem etylenu 
 pakowany pojedynczo 

 
Parametry platformy medycznej: 

 obraz Full HD 
 rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 
 wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps) 
 możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 

złącza) 
 podłączenie cystoskopu do procesora za pomocą przewodu 
 funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła 
 typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD 
 funkcja automatycznego rozpoznawania cystoskopów: model, średnica kanału roboczego, 

średnica pancerza sondy 
 zapis filmów i zdjęć 
 wbudowana pojemność przechowywania 32 GB 
 2 wyjścia USB 
 zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne 
 kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM 
 antyrefleksyjny ekran dotykowy 
 możliwość wyświetlenia obrazu rzeczywistego oraz przeglądania filmów i zdjęć 
 nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk 
 wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów 
 funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby 
 złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps 
 tryb regulacji poziomu tonu kolorów 
 uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z cystoskopem 



 podgląd ustawień użytkownika 
 tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy 

podłączeniu kolejnego cystoskopu 
 wyposażony w dwa wejścia do podłączenia dwóch cystoskopów, bronchoskopów, rurek 

jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym oraz endoskopów laryngologicznych 
 waga 2700 g 
 tryb zmiany ustawień kolorów 
 klawiatura medyczna z możliwością opisu badań 
 WiFi obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n 
 zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 3h 
 wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od 

naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20% 
 
Zestaw nie wymaga myjni, kontenera do sterylizacji, testera szczelności i źródła światła 
(światłowodu). Cystoskop jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z SWZ Zamawiający nie zamawia cystoskopów 
jednorazowych. 
 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje 
treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 2  – „Projektowane postanowienia umowy”, w § 6 
ust.1 pkt 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „za zwłokę w zrealizowaniu 
przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1  umowy, za 
każdy dzień zwłoki”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej 
treści: „za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości brutto, o 
której mowa w § 6 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki”. 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 07.09.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania. 


